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1. Inleiding 
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1.1. Lijst van geleverd materiaal 

In de verpakking moet u de volgende zaken terugvinden : 

Á Spirolyser® Q13® apparaat met USB-kabel 

Á CD-rom met de handleiding en de software Spirowin®expert  

Á Informatiefiche 

Á IJkingscertificaat 

 

Opmerking : De SPIROLYSER®Q13® moet in zijn oorspronkelijke verpakking en met al zijn 

afstelelementen teruggebracht worden naar de klantendienst (voor ijking of andere interventies). In 

het geval van herstelling onder garantie, zal deze niet gelden als het product niet in de originele 

verpakking zit. 

 

1.2. Voorstelling van de spirometer 

De SPIROLYSER ® Q13® is een elektronische spirometer om op een PC aan te sluiten en dient om de 

ademhalingsfunctie te onderzoeken.  

De spirometer bestaat uit een buis die de lucht platdrukt (Fleish-principe) en waarmee een 

drukverschil wordt verkregen. De software SPIROWIN® EXPERT ontvangt de stalen die door de 

spirometer worden doorgestuurd en bepaalt een debiet en een volume om de curves weer te geven 

en de resultaten ervan af te leiden. 

De spirometer SPIROLYSER® Q13® is een draagbaar toestel. Bij normaal gebruik neemt de patiënt het 

vast aan het handvat en plaatst de sensor voor eenmalig gebruik in de mond. 

De SPIROLYSER® Q13® voedt zich rechtstreeks met de USB-kabel via de USB-poort van de computer.  

 

Figuur 1. USB-stekker 

  

 

Met de software SPIROWIN® EXPERT kunnen gegevens berekend, 

weergegeven en bewaard worden, dit kan de arts helpen in zijn 

onderzoek van de ademhalingsfunctie van een patiënt. 
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1.3. Technische kenmerken 

 

Kenmerken van de Spirolyser® Q13® 

Onderzoeken Trage vitale capaciteit, geforceerde vitale capaciteit, postmedicatie, 
maximale vrijwillige ventilatie 

Sensor Pneumotachograaf type Fleish  digitaal 
Meetbereik van debiet -14L/s tot +14L/s 
Meetbereik van volume  0l tot +10l 
Resolutie 15 bits 
Nauwkeurigheid van de metingen maximum ± 3% 
Lengte van de kabel 3 meter 
Opslagtemperatuur Tussen 0 en 50°C 
Gebruikstemperatuur Tussen 17 en 35°C 
Luchtdruk  Tussen 850 en 1060hPa 
Luchtvochtigheid 75% maximum 
Werkingshoogte < 2000 meter 
Spanning 5VDC (via USB-poort) 
Vermogen 200mW maximum 
Referentienormen IEC 60601-1, IEC 60601-1-2, ATS 2005 
Medische klasse IIa 
Toegepast onderdeel Type BF (Qflow sensor en omhulsel toestel) 
Afmetingen  90x180x60mm 
Gewicht van het toestel  250g 
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1.4. Symbolen 

De etiketten met serienummers dragen de volgende markeringen : 

 

CE- markering richtlijn 93/42/EEG + nr. van de aangestelde instantie 

 

 

Onderdeel dat in aanraking komt met de patiënt type BF 

 

Mag niet bij het normaal huishoudelijk afval worden gegooid. Neem contact op met de 

fabrikant voor de verwijdering van het product. 

 

Raadpleeg de bijbehorende documenten 

SN Serienummer 

 

Identificatie van de fabrikant 

 

 

Niet hergebruiken. Eenmalig gebruik 

 

Te respecteren opslagtemperatuur 
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2. Veiligheid 
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2.1. Algemeen 

Opgelet :  

- Gebruik de Spirolyser® Q13® enkel in een medisch kader 

- Gebruik de SPIROLYSER® Q13® enkel met de sensoren voor eenmalig gebruik Qflow® die 

door de fabrikant werden geleverd 

- De interne onderdelen niet demonteren of aanpassen 

- De uitrusting mag op geen enkele manier gewijzigd worden 

- De Spirolyser® Q13® niet gebruiken in een explosieve omgeving of in de buurt van 

verdovende gassen 

- Niet aan de kabels trekken 

- Geen brute bewegingen maken als u het geheel sensor/apparaat in de mond heeft 

- Laat de pc-kabels en die van de Spirolyser® Q13® niet op de grond slingeren en zich 

uitrollen; ze kunnen een val veroorzaken of de elektrische verbindingen beschadigen 

- Om problemen van elektromagnetische interferentie of andere met andere toestellen te 

vermijden, gebruik de Spirolyser® Q13® niet in een verstoorde omgeving of in de nabije 

buurt van andere toestellen 

- Maak de Spirolyser® Q13® nooit schoon met veel water of dompel hem niet rechtstreeks 

in eender welke vloeistof 

- Gebruik de SPIROLYSER® Q13® steeds met een computer die conform de norm IEC 

60950-1 is 

- Het geheel van de SPIROLYSER® Q13® en de computer waarop hij is aangesloten wordt 

beschouwd als een elektromedisch systeem 

- Om veiligheidsredenen moet men altijd bij de aansluiting van de USB-kabel en de 

computer kunnen 

 

2.1. Gebruikers 

De Spirolyser® Q13® mag enkel gebruikt worden door gezondheidsdeskundigen (dokter, 

longspecialist, allergiespecialist ...). 

Dankzij hun opleidingsniveau zal  het gebruik van dit toestel  voor de gezondheidsdeskundigen geen 

enkel probleem vormen.  

De resultaten mogen enkel verklaard worden door gezondheidsdeskundigen die een opleiding in  

pulmonologie hebben gevolgd. 

Wegens hun medische opleidingen zijn de gezondheidsdeskundigen zich bewust van de 

hygiëneregels en de regels van bacteriële besmettingen. 

In geval van twijfel moet de gezondheidsdeskundige de handleiding raadplegen en/of contact 

opnemen met het bedrijf FIM MEDICAL of diens verdeler. 

Dankzij de voorspelde waarden in de software kan  het ademvolume van kinderen jonger dan 6 jaar 

gemeten worden.  
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2.2.  Medische contra-indicaties 

Het is strikt verboden om in de volgende gevallen onderzoeken van de ademhalingsfunctie te 

verrichten :  

 

¶ Klaplong, huidig of recent 

¶ Recente pleurale punctie of biopsie 

¶ Bloedhoest gaande 

¶ Ernstige astma-aanval 

¶ Open tbc (risico voor het personeel) 

¶ Bronchiale infecties, besmettelijke longaandoeningen 

¶ Decompensatie van een chronische respiratoire insufficiëntie 

¶ Als het onmogelijk is de bewegingen uit te voeren; motorische incoördinatie van de 

ademhaling 

¶ Abnormale pijn en vermoeidheid 

¶ Hartinfarct < op 6 maand 

¶ Laparotomie < op 6 maand 
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3. Installatie 
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3.1. Minimale configuratie 

¶ Ondersteunde besturingssystemen : Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 

¶ Processor van 3 Ghz single core of 1Ghz voor dual core of multi core 

¶ 1 GB RAM 

¶ 3 GB vrije ruimte op de harde schijf 

¶ Een videokaart (of grafische chipset) voor een resolutie van minstens 1024x748 van 256MB  

(graphics hardware acceleration for incentive) 

¶ Een scherm met resolutie van minstens 1024x748 

¶ USB-poort 2.0 

3.2. Gebruiksvoorwaarden van de software 

De software SPIROWIN®EXPERT is vervaardigd onder licentie volgens de hierna bepaalde 

voorwaarden. Als u voor de installatie of 48 uur na ontvangst van de software weigert deze 

voorwaarden te erkennen, gelieve deze dan terug te bezorgen aan de verdeler die u dit product 

verkocht zodat u een terugbetaling krijgt.  

Gebruik van het product impliceert dat u volledig akkoord gaat met de volgende voorwaarden :  

De software die onder licentie werd geleverd blijft eigendom van FIM MEDICAL, die u het recht geeft, 

onder voorbehoud van naleving van de voorwaarden, om dit product te gebruiken. 

Deze licentie wordt verleend voor de installatie en het gebruik op een unieke post (vaste computer, 
laptop of terminal). 

Voor elke nieuwe installatie moet u een nieuwe licentie kopen of het programma van de 

oorspronkelijke post verwijderen. De gebruikerslicentie is op naam, in geval van overdracht van 

een toestel, raadpleeg dan de licentieovereenkomst om de modaliteiten te leren kennen. Het is 

verboden om de software die door FIM MEDICAL onder licentie wordt geleverd te kopiëren of te 

vermenigvuldigen. Zelfs de gedeeltelijke weergave van schermen of oorspronkelijke 

computertoepassingen is een schending van deze overeenkomst. U verbindt zich ertoe de nodige 

maatregelen te treffen zodat er geen onwettige kopieën van de software gemaakt worden of dat 

niet bevoegde derden de software niet kunnen gebruiken. 

Het bedrijf FIM MEDICAL kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor storingen die 

ǘŜ ǿƛƧǘŜƴ ȊƛƧƴ ŀŀƴ ŘŜ ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŜŜƴ Ǿŀƴ ȊƛƧƴ ǎƻŦǘǿŀǊŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ƻǇ ŜŜƴ ŎƻƳǇǳǘŜǊΦ Het bedrijf 

FIM MEDICAL kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgen die te wijten zijn aan de 

ƛƴǎǘŀƭƭŀǘƛŜ Ǿŀƴ ŜŜƴ Ǿŀƴ ȊƛƧƴ ǎƻŦǘǿŀǊŜǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎΣ Ȋƻŀƭǎ ƘŜǘ ƎŜdeeltelijke of volledige verlies van 

gegevens. 

De gebruiker moet opgeleid zijn en de elementaire bedieningsregels van computers kennen en hij 

moet zijn voorzorgen nemen zodat er geen onwettige kopieën van de software kunnen gemaakt 

worden, dat er geen vertrouwelijke gegevens verspreid worden, dat er geen enkel virus kan 

binnendringen of foute handelingen verricht worden. 
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Hij zal er in het bijzonder op letten om zo vaak mogelijk alle gegevens die op de computer staan op 

een betrouwbaar medium te bewaren (back-up maken); het wordt aanbevolen dit dagelijks te doen.  

3.3. Vereisten 

Hier is de lijst met pakketten geïnstalleerd met de software SPIROWIN® EXPERT: 

¶ Framework 4.0 Full 

¶ Framework Language Package 4.0 (Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Portugees) 

¶ Access database-engine redistribuable 

¶ SQL Server Compact Runtime 4.0 

Het is noodzakelijk voor u om de minimum 9 Adobe Reader naar de handleiding van de software te 

lezen. 

3.4. Installatieprocedure 

Opmerking : U moet als administrator aangemeld zijn om SPIROWIN® EXPERT te kunnen installeren. 

1. Steek de installatiecd-rom van SPIROWIN® EXPERT in de computer. 

2. Start de installatie.  

3. Kies de taal van de software en die van de installatie.  

 
4. Yƭƛƪ Řŀƴ ƻǇ άhYέΦ 

 

 
 

5. Yƭƛƪ ƻǇ άNext/±ƻƭƎŜƴŘŜέΦ 
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6. Voer de installatiesleutel van SPIROWIN® EXPERT in. De installatiesleutel staat op de 

achterkant van het zakje van de cd. 

 

 

7. Yƭƛƪ ƻǇ άNext/±ƻƭƎŜƴŘŜέΦ 

 

 

8. Aanvaard de voorwaarden van de licentieovereenkomst 

9. Yƭƛƪ ƻǇ άNext/±ƻƭƎŜƴŘŜέ 
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10. Verander de installatiedirectory indien nodig. 

11. Yƭƛƪ ƻǇ άNext/±ƻƭƎŜƴŘŜέΦ 

 

 

12. Yƭƛƪ ƻǇ άNext/±ƻƭƎŜƴŘŜέΦ 
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13. Yƭƛƪ ƻǇ άInstall/LƴǎǘŀƭƭŜǊŜƴέΦ 

14. De installatie van de software SPIROWIN® EXPERT is bezig. 

 

15. Yƭƛƪ ƻǇ άFinish/±ƻƭǘƻƻƛŜƴέΦ 
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3.5. De databank  

3.5.1. De databank van SPIROWIN® EXPERT: 

SPIROWIN® EXPERT kan twee formaten van databank gebruiken: 

¶ Een lokale databank type bestand (SQL Compact Server)  

¶ Een databank op afstand (SQL Server) 

Als de applicatie voor de eerste keer wordt opgestart, dan kunt u het soort databank kiezen. U kunt 

met de software ook van de ene naar de andere databank overgaan. (cf §Erreur ! Source du renvoi i

ntrouvable.) 

3.5.2. Retrieve data from old database  

If you have an old FIM MEDICAL database (fim.mdb type), you are able to: 

¶ Retrieve old patient identification 

¶ Synchronize patient identification between two databases (other FIM MEDICAL software) 

¶ Retrieve old tests from Spirowin V6 

To do this, click «Synchronize with old database» in the settings software panel (after install). 

 

Then choose your fim.mdb file. 

 

/ƭƛŎƪ άhǇŜƴέ ŀƴŘ ǿŀƛǘ ŦƻǊ ǘƘŜ ŜƴŘ ƻŦ ǇǊƻŎŜǎǎ ǘƻ ǊŜǘǊƛŜǾŜ ƻƭŘ ǇŀǘƛŜƴǘ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴΦ 

If old tests are detected in a database, a window appears with the choice of import. 

After import, save synchronization ǿƛǘƘ ƻƭŘ ŘŀǘŀōŀǎŜ ōȅ ŎƭƛŎƪƛƴƎ ά{ŀǾŜ ǎŜǘǘƛƴƎǎέΦ 
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Note:  

¶ If fim.mdb fil is deleted later, the software automatically stops synchronization 

¶ Import errors are written in log file in C:\ProgramData\FIM\SpirowinExpert 

¶ SQL Server format does not allow permanent synchronization with an old database 

 

3.6. Aansluiting/loskoppeling van de spirometer 

De spirometer wordt met zijn USB-stekker op de computer aangesloten. 

De aansluiting van de spirometer wordt op het scherm weergegeven. 

 

Om het toestel los te koppelen, haal de USB-stekker uit de pc. Het toestel is niet meer aangesloten. 

 

3.7. Verwijdering 

U kunt SPIROWIN® EXPERT van uw computer verwijderen als u het niet langer nodig heeft. U kunt 
ƴŀŀǊ άtǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ŝƴ ƻƴŘŜǊŘŜƭŜƴέ Ǝŀŀƴ ƻƳ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ ǘŜ ǾŜǊǿƛƧŘŜǊŜƴΦ 

1. hƳ άtǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ŝƴ ƻƴŘŜǊŘŜƭŜƴέ ǘŜ ƻǇŜƴŜƴΣ ƪƭƛƪ ƛƴ ƘŜǘ ²ƛƴŘƻǿǎ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛŜǎŎƘŜǊƳ ƻǇ 
ϦtǊƻƎǊŀƳƳŀΩǎ Ŝƴ ƻƴŘŜǊŘŜƭŜƴέΦ (Opgelet, de toegang naar verwijdering kan verschillen 
naargelang de versie van Windows) 

2. Kies SPIROWIN® EXPERTΣ ƪƭƛƪ Řŀƴ ƻǇ άVerwijderenέΦ  

Opmerking : Uit veiligheidsredenen wordt de databank nooit gewist als de software verwijderd 
wordt. 
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4. Gebruik 



Ce document est la propriété de la Société FIM MEDICAL. Il ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation. 
This document is the property of FIM MEDICAL. Its contents cannot be reproduced or divulged without the company's approval 

Dit document is eigendom van FIM MEDICAL. Het mag niet gekopieerd of verspreid worden zonder toestemming van het bedrijf. 

Pagina 21 / 65 

 

 

4.1. Installatie van de sensor voor eenmalig gebruik Qflow® 

De sensoren Qflow® zijn sensoren voor eenmalig gebruik die specifiek werden ontwikkeld om 

gebruikt te worden met de spirometer SPIROLYSER® Q13®.  

De sensoren Qflow® zijn ontworpen en aangepast om de ademhalingsfunctie te onderzoeken 

(spirometrie); hun weerstand overschrijft de aanbevelingen van ATS/ERS niet. 

 

Installatie van de sensor Qflow®: 

- Lokaliseer de stippellijn om te openen 

- Neem met een hand het geheel vast aan de kant van het mondstuk (kleine kant van de 

verpakking) 

- Open met de andere hand het verwijderbare deel van de verpakking van de Qflow® langs de 

stippellijn 

- Steek de Qflow® in de opening van de sensor tot het niet meer verder kan 

- Trek de rest van de verpakking weg terug en gooi dit weg 
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4.2. Uitwerpen van de sensor voor eenmalig gebruik Qflow® 

 

Als de onderzoeken van een patiënt gedaan zijn, dan moet de sensor voor eenmalig gebruik 

systematisch verwijderd en weggegooid worden. Het toestel is hiertoe voorzien van een contactvrij 

uitwerpsysteem voor de operator. De sensor wordt dus uitgeworpen zonder dat de operator deze 

hoeft aan te raken. 

 

Uitwerpen van de sensor Qflow®: 

- Plaats het toestel naar beneden gericht boven een vuilnisbak en duw de trekker naar boven.  
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4.3. Voorstelling 

SPIROWIN® EXPERT  is een software voor spirometrie. Door hem te verbinden met de spirometer 

SPIROLYSER® Q13® kunnen tests worden uitgevoerd om de arts te helpen bij het onderzoek van de 

ademhalingsfunctie van zijn patiënt. 

Zijn gebruiksvriendelijke interface werd speciaal bestudeerd en ontworpen om de operator te helpen 

om de eventuele ademhalingsziekten vast te stellen op het gebied van preventieve geneeskunde. 

Via deze applicatie kan de operator een patiënt identificeren, spirometrietesten uitvoeren zoals de 

trage vitale capaciteit, de geforceerde vitale capaciteit of de maximale vrijwillige ventilatie. Hij kan de 

verslagen van het onderzoek afdrukken en ze vergelijken in de tijd. 

4.3.1. Hoofdgebruikersinterface  

De gebruikersinterface van de spirometriesoftware is als volgt ontworpen: 

 

 

  

Geselecteerd 

bedrijf 

Aangemelde 

operator 

menubalk 

 

statusbalk 

 

Inhoud van de 

software 
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4.4. De statusbalk van het toestel 

4.4.1. Voorstelling  

De gebruiker kan op de statusbalk van het toestel de kenmerken van het toestel en andere 

aanvullende informatie aflezen. 

 

4.4.2. Indeling  

Dit zijn de parameters die op de statusbalk worden weergegeven: 

Naam Eenheid Beschrijving 

Status van de verbinding - Geeft een logo weer dat overeenkomt met de status van 
de verbinding tussen de software en het toestel 

Versie van firmware VXX.XX.XX Geeft de versie van de software in het toestel weer 

Serienummer XXXXXXXX Geeft het serienummer van het toestel weer. (identiek 
als productidentificatielabel) 

Datum van de volgende controle - Geeft de volgende datum weer waarop het toestel bij de 
fabrikant moet binnengebracht worden 

Omgevingstemperatuur °C/°F  Omgevingstemperatuur ter hoogte van het handvat van 
het toestel 

Luchtdruk kPa/mmHg Luchtdruk ter hoogte van het handvat van het toestel 

Luchtvochtigheid % Vochtigheid in de lucht ter hoogte van het handvat van 
het toestel 

 

Opmerking : De meteorologische parameters worden regelmatig bijgewerkt. De informatie van de 

randapparatuur wordt enkel geformatteerd als de sensor wordt aangesloten of als de applicatie 

wordt opgestart. 

Opgelet : De datum van controle in de fabriek van de sensor geeft weer wanneer het toestel ten 

laatste bij de fabrikant moet binnengebracht worden voor een volledige controle. Als u de 

aangeduide datum overschrijdt, dan komt deze automatisch in het rood te staan om u te 

waarschuwen dat FIM MEDICAL zich vrijstelt van alle aansprakelijkheid inzake eventuele 

meetfouten. 
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4.5. Eerste keer opstarten 

Om de software voor de eerste keer op te starten is bijzondere aandacht vereist.  

4.5.1. Keuze van databank 

Bij de eerste keer opstarten kiest de operator een soort databank (standaard SQL Compact in lokale 

modus). (cf : Erreur ! Source du renvoi introuvable.) 

Als er een oude databank wordt gedetecteerd dan kunt u een synchronisatie van de patiëntenfiches 

houden. 

Als de software SPIROWIN® V6 wordt gedetecteerd dan kunt u ook de oude onderzoeken 

importeren. 

4.5.2. Identificatiesysteem  

Om de medische gegevens te beveiligen gebruikt SPIROWIN® EXPERT een systeem om de operator te 

identificeren. Het systeem gebruikt een wachtwoord dat geleverd wordt bij de creatie van elke 

operatoraccount. 

 

Om de applicatie voor de eerste keer op te starten kunt u rechtstreeks een account creëren vanaf het 

identificatiescherm. U kunt andere accounts creëren met behulp van de interface die hiervoor werd 

voorzien. U heeft de mogelijkheid om het systeem met wachtwoordbescherming uit te schakelen of 

om de toegang met een account naar uw keuze op te slaan zodat u zich niet meer hoeft te 

identificeren. 

 

Aanmaak van 

de eerste 

operator 
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Eenmaal geïdentificeerd heeft u toegang tot alle functies van de applicatie. Om de toegang te 

ōŜǎŎƘŜǊƳŜƴ ƻŦ ƻƳ Ǿŀƴ ƻǇŜǊŀǘƻǊ ǘŜ ǾŜǊŀƴŘŜǊŜƴΣ ƪƭƛƪ ƻǇ ŘŜ ƪƴƻǇ άDisconnection/Afmeldenέ ƛƴ ŘŜ balk 

van het secondaire menu. 

4.5.3. Wachtwoord verloren  

Als u het wachtwoord dat gelinkt is aan uw account bent vergeten dan kunt u het opnieuw instellen 

door hetzelfde antwoord te geven op de vraag die bij de aanmaak van uw account werd gekozen. 

1. Kies uw gebruikersaccount. 

2. Klik op de link "Password forgotten/²ŀŎƘǘǿƻƻǊŘ ǾŜǊƎŜǘŜƴέΚ » 

 

3. Beantwoord de vraag en geef uw nieuw wachtwoord in de overeenstemmende velden. 

4. Yƭƛƪ ƻǇ έhYέΦ 

Opmerking : Met een administratoraccount (niet veranderbaar) heeft u toegang tot de interface in 

geval u alle identificatiegegevens van de operator bent verloren. Neem contact op met de fabrikant 

FIM MEDICAL om de te volgen stappen te verkrijgen.   
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4.6. Startpagina van SPIROWIN® EXPERT 

4.6.1. Voorstelling  

De interface is eenvoudig en gemakkelijk te bereiken. Alle functies van de applicatie gebeuren vanaf 

het startscherm: 

 

4.6.2. Voornaamste functies van het startscherm  

4.6.2.1. Voorstelling 

Directe toegang naar de functies van de applicatie SPIROWIN® EXPERT 

 

4.6.2.2. Indeling 

Naam Beschrijving 

Een nieuw onderzoek maken Om een onderzoek aan te maken 

Een bestaand onderzoek openen Gaat naar het beheer van de bestaande onderzoeken 

De identificaties beheren Gaat naar beheer van de identificaties van de applicatie 

Onderzoeken vergelijken Vergelijkt de resultaten tussen meerdere onderzoeken van 
eenzelfde patiënt 

Controle van de ijking van de 
sensor 

Controle van de ijking van de sensor volgens ATS aanbevelingen 

 

 

Hoofdfuncties 

 

Lijst van de laatst 

uitgevoerde testen 

door de aangemelde 

operator 
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4.7. Een onderzoek maken 

SPIROWIN® EXPERT stelt een volledig nieuwe methode voor om een spirometrieonderzoek aan te 

maken in vergelijking met de reeds bestaande software van SPIROWIN®. 

SPIROWIN® EXPERT stelt een bepaald proces voor aan de hand van een opeenvolging van schermen 

om de operator te helpen bij de uitvoering van zijn spirometrieonderzoek. Dit is de lijst van de 

opeenvolgende schermen: 

 

4.7.1. Het onderzoek starten  

In deze eerste stap wordt de nodige informatie ingevoerd om het onderzoek uit te voeren. Hieronder 

staat de lijst van informatie die de operator moet invoeren: 

¶ Keuze van de patiëntenfiche of aanmaak van een nieuwe fiche  

¶ Keuze van de uit te voeren tests (VC, FVC, MVV)  

Opmerking : De keuze van de uit te voeren tests wordt bewaard voor de volgende onderzoeken. 

Om een nieuwe fiche te maken moet u informatie invullen op het formulier door naar het volgende 

scherm te gaan. Als u een bestaande fiche uit de lijst heeft geselecteerd, dan zal deze gewijzigd 

worden. 

4.7.1.1. Voorstelling van de interface: 

 

Opmerking: De meteorologische parameters worden opgehaald door de Spirolyser ® Q13®®. Echter, 

om meer nauwkeurige metingen te verkrijgen, kunt u uw eigen weerstation te nemen en handmatig 

invoeren van de gegevens. (Optie in de software-instelling)  

Initialisation de 
l'examen

Test de capacité 
vitale lente

Test de capacité 
vitale forcée

Test de ventilation 
maximale par minute

Bilan/Résultats/Aide 
à l'interprétation

Slow Vital Capacity 
Test 

Identificatie van 

de patiënt 

 

Controlepaneel 

 

Keuze van testen (Keuzes 

worden bewaard na 

registratie) 

Lijst van 

bestaande 

patiënten 

Patiënt opzoeken in 

de lijst 








































































